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Prüfbericht zu Projekt-Nr: L-26-05523  10.07.2026 

Probeninformation 

 
Bezeichnung Prollitihin A / Nahrungsergänzungsmittel 

Anzahl der Proben 1 

Eingang 29.06.2026 

Probennahme durch Kunde 

Temperatur bei Wareneingang Rt 

Zustand / Verpackung Pappkarton 

Nennfüllmenge 38,44g 

Angaben zur Haltbarkeit 20.04.2028 

Los / Charge 96943 

Untersuchungszeitraum 29.06.2026 - 10.07.2026 

 

Untersuchungsergebnisse      

Parameter Ergebnis Einheit    

NMR-Gehalt/Reinheit 
Methode: SOP-MZ-010 2022-11, 1H-NMR 

32,0 ± 3,0 %    

Schwermetalle      

 Blei 
Methode: ASU L 00.00-168: 2024-04, Standort Lübeck 

< 0,05 (BG) mg/kg    

 Cadmium 
Methode: ASU L 00.00-168: 2024-04, Standort Lübeck 

< 0,01 (BG) mg/kg    

 Arsen 
Methode: ASU L 00.00-168: 2024-04, Standort Lübeck 

< 0,05 (BG) mg/kg    

 Quecksilber 
Methode: ASU L 00.00-168: 2024-04, Standort Lübeck 

< 0,01 (BG) mg/kg    

(G)=Grenzwert, HG=(Höchstgehalt), (S)=Spezifikation Kunde, (R)=Richtwert, (W)=Warnwert, (BG)=Bestimmungsgrenze, 
(NG)=Nachweisgrenze, (o.a.V.)= ohne anormale Veränderungen, (#)=Parameter nicht akkreditiert 
 

 

abweichende Methode zur Bestimmung von Blei, Arsen, Cadmium und Quecksilber: DIN EN ISO 17294-2: 2024-

12 und DIN EN ISO 12846: 2012-08 (Quecksilber); Limbach-Standort Mannheim 
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Beurteilung 
Der Anteil an Ellagsäure von [32,0 ± 3,0%] wurde mittels 1H-NMR und PULCON-Methode bestimmt, was einer 

Masse von 183mg pro Kapsel entspricht (bezogen auf die Einwaage des Kapselinhalts). Die Probe zeigt im 1H-

NMR-Spektrum keine signifikanten Verunreinigungen von Fremdstoffen, hauptsächlich Peaks von Inulin. 

Das vorliegende Produkt entspricht den Vorgaben im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen. 

 

The ellagic acid content of [32.0 ± 3.0%] was determined using 1H-NMR and PULCON method, which corres-

ponds to a mass of 183mg per capsule (based on the weight of the capsule contents). The sample shows no 

significant foreign impurities in the 1H-NMR spectrum, mainly peaks of inulin. 

The present product complies with the specifications within the scope of the tests carried out. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
i.A. Stefan Kollenda 

staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker 

Niederlassungsleiter 

 

 

Die Nachweisgrenzen der Parameter können bei Bedarf angefordert werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Prüfgut. 

Bedingungen außerhalb unserer Zuständigkeit (ungeeignete Behältnisse, Transportbedingungen etc.) können sich auf das Prüfergebnis auswirken. 

Weiterhin weisen wir daraufhin, dass der Prüfbericht nicht auszugsweise ohne unsere Zustimmung vervielfältigt werden darf. Bei zukünftiger Ände-

rung der Rechtsgrundlagen oder der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann es zu einer Neubewertung kommen. 
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